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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 19 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 019 – Utilizzo di Scintillatore 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Lo strumento viene utilizzato per la misurazione quantitativa di agenti chimici radioattivi 
presenti in una soluzione. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manipolazione di agenti chimici radioattivi 
Effetti tossici, nocivi per la 
riproduzione, mutageni, neoplastici 

Elettrico Elettrocuzione 

(1) È stata effettuata la valutazione specifica del rischio connesso all’attività in 
questione da parte dell’Esperto Qualificato (cfr. Relazione Tecnica in Allegato) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento può essere usato solo da personale formato ed informato su tutti gli 
aspetti delle operazioni consentite presso il laboratorio attrezzato per l’utilizzo di 
sorgenti radioattive  

• Il personale che utilizza lo scintillatore è registrato, con l’indicazione del giorno ed 
ora di utilizzo, nonché della fonte utilizzata, nel “registro d’utenza” del laboratorio. 

• Lo strumento è marcato CE 

• I materiali elettrici sono rispondenti alle norme CEI 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Il caricamento del campione nell’apparecchiatura deve essere eseguito solo dal 
tecnico abilitato 

• In caso di sversamenti seguire le indicazioni riportate nelle procedure di sicurezza 
affisse presso il laboratorio (vedi “Utilizzo di sostanze radioattive in forma 
sigillata”). 

• Non eseguire autonomamente interventi manutentivi ma segnalare l’eventuale 
cattivo stato dei collegamenti elettrici e delle apparecchiature alla manutenzione 

 


