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SCHEDA RAO 163 —-Impianto di anestetizzazione animali

VALUTAZIONE DEI RISCHI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Utilizzo degli agenti chimici durante le attivita di anestetizzazione in laboratorio.

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO

Esposizione agli agenti per contatto o
inalazione
Sonnolenza, anestesia

Manipolazione di agenti chimici (Isoflorano,
ossigeno) (1)

Bombole ossigeno Innesco incendio

(1) E stata effettuata la valutazione specifica del rischio chimico da parte del
Laboratorio Chimico per la Sicurezza (cfr. Relazione Tecnicain Allegato)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Misure comportamentali

o Effettuare I'attivita sempre sotto cappa chimica.

e Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico acquisire le informazioni sulle
sue caratteristiche attraverso le schede di sicurezza, frasi di rischio, consigli
di prudenza. Attenersi alle indicazioni riportate per la manipolazione,
stoccaggio e smaltimento.

e E cura del responsabile del laboratorio custodire i prodotti chimici in modo
adeguato e tenere sempre a disposizione un elenco dettagliato ed aggiornato
degli stessi, corredato di tutte le schede di sicurezza necessarie

e  Tutti i contenitori devono essere correttamente etichettati in modo da poterne
riconoscere in qualsiasi momento il contenuto.

e Non trasportare sostanze chimiche (Isoflorano) se non in fiale o recipienti
chiusi.

e  Perridurre i rischi di innesco, sviluppo di incendio ed esplosione, per
eliminare il rischio di esposizione a sostanze pericolose, le reazioni chimiche
con sviluppo di gas o vapori pericolosi, il travaso o prelievo di solventi, specie
se volatili, per le quantita strettamente necessarie allo svolgimento delle
attivita di laboratorio, devono essere effettuati, esclusivamente, all'interno
della cappa chimica.

e Non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso o apparecchi in
funzione e, nel caso, assicurarsi dell'efficacia dei sistemi di sicurezza.

e Richiudere con cura i contenitori subito dopo 'uso, in modo da evitare la
fuoriuscita del prodotto.

e Non abbandonare materiale non identificabile nel laboratorio e all'interno
della cappa.
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e Non portare oggetti alla bocca; € vietato I'uso di pipette a bocca, utilizzare le
propipette

SCHEDA RAO 163 — Impianto di anestetizzazione animali
(continua)

Misure comportamentali (continua)

e In laboratorio deve sempre essere indossato il camice e i DPI necessari.

e Altermine delle attivita rimuovere dai piani di lavoro la vetreria e le
attrezzature utilizzate.

e Inlaboratorio € vietato mangiare, bere e fumare. Per evitare contaminazioni
non si devono introdurre in laboratorio generi alimentari; i frigoriferi o
congelatori utilizzati devono essere espressamente dedicati a contenere
prodotti chimici.

e In caso di esposizione, seguire le misure di primo soccorso indicate nella
scheda di sicurezza

Misure comportamentali per il trasporto dei prodotti chimici (isoflorano,
ossigeno, filtri contaminati)

e Spostandosi all'interno del laboratorio porre attenzione ai movimenti degli altri
occupanti e se il percorso € affollato avvisare del proprio passaggio.
e Se possibile trasportare i prodotti nel loro imballaggio originario.

e Conoscere le proprieta del prodotto che si sta trasportando e quindi le
procedure di emergenza piu idonee in caso di incidente.

Dispositivi di protezione collettiva
e Cappa chimica
Dispositivi di protezione individuale

e Guanti per rischi chimici EN 374 (eventuali)
e Occhiali di protezione paraschizzi EN 166 (eventuali)
e Maschera di protezione per gas e vapori (eventuale)

La corretta indicazione dei DPI da indossare va ricercata nella scheda di
sicurezza della sostanza manipolata.
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