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SCHEDA RAO 165 – Armadi di sicurezza per prodotti chimici 
e infiammabili 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Deposito temporaneo o permanente di sostanze pericolose in laboratorio. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manipolazione di agenti chimici pericolosi 
(1) 

Corrosione, sensibilizzazione, 
inalazione  

Manipolazione di agenti chimici 
infiammabili (1) 

Incendio, Esplosioni, Ustioni 

(1) È stata effettuata la valutazione specifica del rischio chimico da parte del 
Laboratorio Chimico per la Sicurezza (cfr. Relazione Tecnica in Allegato) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti 
delle operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

• Eseguire la manutenzione periodica dei filtri e la pulizia degli scomparti  

• Aggiornare l’elenco dei prodotti presenti internamente sugli sportelli 

 

Misure comportamentali (in aggiunta alle indicazioni generali per gli agenti 
chimici) 

• Leggere preventivamente e accuratamente la scheda di sicurezza dei prodotti 
redatte dai produttori. 

• Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

• Indossare sempre guanti di protezione adeguata che vanno gettati nel 
contenitore per rifiuti speciali. Togliere i guanti prima di lasciare il laboratorio per 
evitare contaminazione di altri ambienti. 

• Le sostanze/ prodotti tossici e molto tossici devono essere adeguatamente 
segnalati 

• Tutti i contenitori devono essere correttamente etichettati in modo da poterne 
riconoscere in qualsiasi momento il contenuto.  

• Per eliminare il rischio di esposizione a sostanze pericolose, le reazioni 
chimiche con sviluppo di gas o vapori pericolosi, controllare periodicamente 
l’efficienza degli armadi 

• Effettuare la manutenzione o pulizia dei filtri se presenti o dotare di estrazione 
verso l’esterno dell’edificio con apposito condotto  

• Assorbire immediatamente eventuali sversamenti con materiale assorbente 
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inerte e, se necessario, contenere gli spargimenti con sistemi idonei  

•  

SCHEDA RAO 165 – Armadi di sicurezza per prodotti chimici 
e infiammabili (continua) 

Misure comportamentali (continua) 

Prodotti infiammabili 

• Effettuare lo stoccaggio in contenitori approvati per gli infiammabili, comunque 
sempre lontano da sostanze ossidanti  

• I vapori di liquidi infiammabili possono essere più pesanti dell’aria e si 
stratificano verso il basso. 

• Eliminare le sorgenti di innesco quali fiamme libere, materiale fumante, 
superfici calde, scintille da saldatura o da taglio, operazioni con apparecchiature 
elettriche, elettricità statica dalle zone in cui infiammabili o combustibili sono 
usati o immagazzinati.  

• Tenere nei laboratori le quantità di sostanze infiammabili e potenzialmente 
esplosive strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività. 

• Minimizzare le quantità di questi materiali nelle aree di lavoro.  

• I liquidi infiammabili conservati in contenitori di vetro non dovrebbero superare 
1 litro, a meno che non occorra proteggerli da contaminazioni, in questo caso 
sono permesse quantità di 4 litri. Se possibile è bene conservali in recipienti in 
plastica, in metallo o in recipienti di sicurezza. 

• I frigoriferi e i congelatori usati per lo stoccaggio di infiammabili o combustibili 
devono essere a prova di esplosione 

• Aprire i contenitori ed effettuare i travasi solo sotto cappa chimica in modo da 
controllare l’accumulo di vapori infiammabili. 

• Nel caso di solidi infiammabili fra cui metalli alcalini, magnesio, idruri, alcuni 
composti organometallici e zolfo, occorre ricordarsi che se un solido 
infiammabile e reattivo con l’acqua viene a contatto con la pelle occorre 
allontanarlo per quanto possibile e poi lavarsi con molta acqua. 

 

Dispositivi di protezione collettiva 

• Estrazione verso l’esterno 

• Aerazione continua dei locali 

• Filtri  

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischi chimici EN 374 

• Occhiali di protezione paraschizzi EN 166 
Più eventuali DPI aggiuntivi a seconda della sostanza manipolata (e riportati nella 
scheda di sicurezza). 
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SCHEDA RAO 165 – Armadi di sicurezza per prodotti chimici 
e infiammabili (continua) 

PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTI 

La maggior parte dei versamenti è prevedibile. Di seguito sono riportati alcuni 
accorgimenti che possono prevenire o minimizzare la quantità di un versamento: 

• Posizionare i contenitori in modo tale che sia difficile urtarli o rovesciarli 
accidentalmente. 

• Posizionare i contenitori con l’etichetta ben visibile. 

• Riporli sempre all’interno di bacinelle o di ripiani con bordi di contenimento. 

• Muoversi sempre con cautela ed attenzione. 

• Seguire le procedure per il trasporto e lo stoccaggio in sicurezza dei prodotti 
chimici, e dei rifiuti da smaltire. 

Nel caso che il versamento di un prodotto chimico abbia luogo, coloro che lo hanno causato 
sono responsabili dell’immediata e adeguata pulizia: è necessario quindi che ogni 
laboratorio abbia un piano di controllo dei versamenti adeguato alla natura dei 
prodotti chimici che in esso vengono manipolati. 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni generali per i versamenti di agenti 
chimici: 

•  Allertare immediatamente gli occupanti dell’area ed il responsabile, evacuare 
l’area se necessario. 

•  Aiutare chiunque possa essere stato contaminato così come descritto dalle 
misure di primo soccorso indicate dalla Scheda di Sicurezza della sostanza. 

• Se il prodotto versato è un liquido volatile ed infiammabile, controllare e 
possibilmente isolare tutte le fonti di ignizione e aumentare la ventilazione 
dell’area. 

• Indossare i DPI adeguati alla tossicità del prodotto versato come riportato 
nella Scheda di Sicurezza. 

• Se il versamento della sostanza anestetizzante è di grossa entità, occorre 
evacuare il locale, chiudere la porta ed allertare il personale della squadra 
d’emergenza con le modalità descritte dal piano di emergenza. 

• Contenere il più possibile il versamento (cfr. scheda di sicurezza)  

• Il materiale assorbente in polvere o granuli deve essere distribuito sull’intera 
area partendo dall’esterno verso l’interno con movimenti circolari, ciò riduce la 
possibilità di schizzi del versato. Diversi materiali assorbenti per acidi e basi 
agiscono non solo adsorbendo il materiale ma anche neutralizzandolo 
chimicamente, spesso essi contengono indicatori che cambiando colore 
segnalano quando la neutralizzazione è completa. I prodotti di 
neutralizzazione per solventi agiscono riducendo la formazione di vapori e 
aumentando il flash-point della miscela. 

• Quando il prodotto versato è stato assorbito raccogliere il materiale 
adsorbente, utilizzando se necessario una paletta ed una scopina, e riporlo in 
un sacco di plastica, se si tratta di un piccolo versamento, o in un fusto se 
ritratta di un versamento più grande. Il contenitore comunque deve essere 
correttamente etichettato è smaltito. 

• Decontaminare l’area dove è avvenuto il versamento con detergenti non 
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aggressivi e se il caso con acqua. 

• Riportare al proprio responsabile quanto accaduto. 

 

SCHEDA RAO 165 – Armadi di sicurezza per prodotti chimici 
e infiammabili (continua) 

PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTI 

Per sviluppare una procedura di controllo dei versamenti specifici per il 
proprio laboratorio occorrerà più in dettaglio considerare: 

• I quantitativi di sostanza in gioco (comunque minimi). 

• Le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche della sostanza. 

• Attingere dalla scheda di sicurezza informazioni sui materiali adatti per 
contenere i versamenti ed i dispositivi di protezione individuali adeguati. 

• Acquistare e tenere sempre pronto all’uso un kit di controllo dei versamenti. 

• Posizionare il kit di controllo dei versamenti in una posizione facilmente 
accessibile e ben segnalata. 

• Inserire nella procedura le norme di comportamento da seguire per 
contenere, raccogliere, smaltire, decontaminare il versamento. 

 

 


